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« Chemibead »
sensibilisé« Sensibead »

couplé aux anticorps biotinylés

Molécule recherchée présente = formation d’immuncomplexe

Technique de dosage avec marqueur chimiluminescent
LOCI :  Luminescent Oxygen Channeling Immunoassay

Anticorps anti-molécule recherchée                               Molécule recherchée 

Anticorps biotinylés

Streptavidine  
 
Oxygène O  et oxygène excité 2

1O2

1
L’oxygène excité ( O ) a une durée de vie très courte dans l’eau (4µs), la chimiluminescence ne se  2

produira que si le sensibead est proche du chimibead donc lors de la formation d’immuncomplexe.  

Légendes 

Bibliographie : documentation Siemens Dimension EXL 200 | Immunoanalyse: De la théorie aux critères de choix en biologie 
clinique - Catherine Massart (EDP sciences - ACOMEN) | www.researchgate.net article sur l’AlphaScreen assays
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Molécule recherchée absente = pas d’immuncomplexe = chemibead et sensibead trop éloignés
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